
Benutzeroberfläche

Ein-/Ausschalter

Fach zur Lagerung des 
Transferschlauchs

Füllmengen- Indikator
4 LED‘s, jede steht für 25 %

Start / Stop – Füllvorgang
Startet und/oder Beendet den 
Füllvorgang auf Knopfdruck

Entkoppelt die Flasche
Auf Knopfdruck wir die Flasche 
vom Gerät entkoppelt

Flaschenstütze
Für Flaschen mit kleinerem Durchmesser

Anschluss für Flasche
Flaschen-Füll-Anschluss, geschützt durch einen Deckel der 
Verschmutzungen verhindert

Stundenzähler
Läuft ausschliesslich während des Füllvorgangs
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Alarme

Systemwarnung: leuchtet, wenn das Gerät einen möglichen Fehler
detektiert. Diese Leuchte bleibt an, bis der Fehler behoben wurde. Die
Flasche wird weiterhin gefüllt, bis der Patient diesen Vorgang abbricht.

Systemfehler: leuchtet, wenn das Gerät einen Fehler hat, der vom
Provider geprüft werden muss. Der Füllvorgang wird gestoppt und erst
wieder fortgesetzt, wenn der Fehler behoben wurde.


